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. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 


ALL CAPACITANCE VALUES | OR GREATER ARE IN UUF. 
ALL CAPACITANCE VALUES LESS THAN | ARE IN UF_ 
ALL FIXED RESISTORS ARE I/2 W UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. 
ALL VARIABLE RESISTORS ARE 2 W UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. 
UNDERLINED TITLES ARE LOCATED ON THE FRONT PANEL. 
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EXCEPT FOR SIO! WHICH IS VIEWED FROM THE CONTROL KNOB END. 
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